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Etilen oksit sterilizasyonu (ETO) için, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi iş akışına 
göre malzemeler gelir. 

Görevli personel Sterilizasyon işlemi 
gerçekleşmedi. 

Mekanik atölyeye ve mühendisliğe bakım-
onarım iş akışına göre talepte bulunur. 

Sorun giderilemiyor ise firmaya 
haber verilir. 

Havalandırma süreci bitince (72 saat) 
otoklavdaki tüm malzemeler çıkarılır. 

Paketlerin açılarak küme kimyasal 
indikatörleri ve biyolojik indikatörler 

değiştirilir. 

Tekrar paketleme yapılır.  

Sterilizasyon işlem süreci tekrar 
başlar. 

ETO defterine kayıt edilir.  
(Servis malzeme türü, saati ve getiren 

personel adı yazılır.) 

Malzemeler paketlenir.  
(Bk. Paketleme Talimatları) 

Etiketlenir. (yükleme tarihi, son kullanma 
tarihi kaçıncı yük olduğu belirtilir. 

ETO otoklavına, malzemeler cihaza 
yerleştirilirken mutlaka her seansta biyolojik 

indikatör ve küme kimyasal indikatörü yerleştirilir. 

Otoklav çalıştırılır. 

Biyolojik indikatör cihazından alınıp kontrol 
edilir ve inkubatöre yerleştirilir. (48 Saat) 

Biyolojik indikatör sonucu 

Paketleme malzemeler otoklava 
tekrar yerleştirilir. 

UYGUN UYGUN DEĞİL 

OLUMLU 

Mutlaka havalandırma sürecinin 
tamamlanması beklenir (72 Saat ) 

Steril olan malzeme kayıt edilerek 
imza karşılığı teslim edilir.  
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